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Introducción
Este trabajo tiene como objetivo la obtención y
caracterización de recubrimientos de hidroxiapatita
sobre substrato metálico: aleación titanio-aluminio-
niobio (Ti-6Al-7Nb). Para la obtención de estos
recubrimientos se optó por utilizar la técnica plas-
ma-spray, que viene  siendo grandemente estudia-
da debido a la buena calidad de los recubrimientos
obtenidos1, 2. Prótesis metálicas revestidas parcial-
mente por hidroxiapatita, presentan fuerte unión en
la interface implante – hueso. “Plasma-Spray” es
una técnica de aspersión térmica más utilizada ac-
tualmente para obtener recubrimientos de
hidroxiapatita sobre substrato metálico. La asper-
sión envuelve el calentamiento de las partículas de
polvo de HA y su aceleración, en el estado fundido
o semi-fundido, en dirección al substrato. Debido a
la elevada velocidad de enfriamiento en que las
partículas de polvo están sujetas en el momento en
que adhieren al substrato, la hidroxiapatita no tiene
el tiempo suficiente para recristalizarse completa-
mente, habiendo presencia de una fracción amorfa
en la recubrimiento; por otro lado, se forma tam-
bién algunos productos indeseables, como por ejem-
plo CaO e TCP (tricálcio-fosfato) 3, 4. Tensiones in-
ternas generadas en el recubrimiento debido a la
contracción durante el enfriamiento pueden com-
prometer la calidad del recubrimiento, puesto que
fisuras pueden surgir en la interface metal/cerámi-
ca5.
Materiales y métodos
Para la deposición se utilizó un equipo de plasma
marca METCO, modelo 3MBII y los parámetros
de deposición se encuentran en la Tabla 1; tales
parámetros tienen importancia fundamental en la
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deposición. Se realizó tratamiento térmico poste-
rior a la deposición para recuperar la cristalinidad
de la HA. El material fue mantenido durante una
hora a la temperatura de 600 oC, temperatura sufi-
ciente para que ocurra la recristalización. Un tiem-
po de tratamiento mayor que una hora lleva a un
aumento excesivo del tamaño de grano, en detri-
mento de las propiedades mecánicas del material
depositado.  En este trabajo, fue utilizado micros-
copio electrónico de barrido para evaluar la
microestructura del recubrimiento de hidroxiapatita
obtenidos por aspersión térmica, “Plasma-Spray”.
Se constató que los recubrimientos presentan una
estructura típica del proceso de aspersión térmica
utilizado, o sea, sobreposición de laminas, partícu-
las no fundidas, e porosidad.  Difractogramas de
Rayos-X muestran ligera perdida de cristalinidad,
bien como  decomposición de la hidroxiapatita en
otras estructuras de fosfato de calcio después de la
aspersión térmica.  Se debe enfatizar que el trata-
miento térmico del recubrimiento demostró ser un
medio eficaz de recuperar la cristalinidad de la
hidroxiapatita depositada.
Resultados y conclusiones
Se puede comprobar a través de los
difractogramas (Figuras de 1 a 3) que la
hidroxiapatita realmente se descompone durante el
proceso de aspersión térmica, mas recupera su
cristalinidad con el tratamiento térmico posterior.
Con todo, se verificó que la cantidad de otras es-
tructuras presentes en el recubrimiento antes del
tratamiento térmico es muy pequeña. Además se
observa el aparecimiento de fase amorfa en el re-
cubrimiento.
Las micrografías del recubrimiento de
hidroxiapatita (Figuras de 4 a 9) obtenidas en este
trabajo, son similares a aquellas presentes en la li-
teratura técnico-científica. Se puede verificar que
el recubrimiento depositado presenta un nivel de
porosidad  compatible com lo esperado. La presen-
cia de porosidad es deseable en este tipo de recu-
brimiento, pues, eso garantiza el crecimiento óseo
(osteointegración).
Durante el proceso metalográfico, partículas son
retiradas del recubrimiento, generando porosidad.
Luego es deseable que se desenvuenlva un método
metalográfico que promueva la menor retirada po-
sible de partículas de hidroxiapatita del depósito
durante el corte, lijado y pulido de las muestras.
Además es recomendable la aplicación de un mé-
todo de caracterización que posibilite diferenciar
la porosidad inducida por el proceso de aspersión
térmica de aquella provocada por la práctica
metalográfica.
En la regiones de la interface donde no se cons-
tató la adhesión de películas de hidroxiapatita pue-
de que haya ocurrido el desprendimiento de pelí-
culas, debido a las tensiones que resultan del pro-
ceso de aspersión térmica; como la HA y el substrato
presentan coeficientes de dilatación térmica dife-
rentes, pespués del resfriamento hay tensión en la
interface. Otra posibilidad es de que mismo haya
ocurrido la adhesión, parte del recubrimiento ha sido
retirado durante el corte de la muestra.
Se verificó que el tratamiento térmico posibilita
la recristalización de la hidroxiapatita que se en-
contraba en la fase amorfa, bien como disminuyó
la cantidad de otras estructuras de fosfato de calcio
que estaban presentes en el recubrimiento.
Se observa que los parámetros utilizados para
la aspersión del polvo de hidroxiapatita conducen
a un recubrimiento de buena calidad, referente a
característica cristalográfica, o sea, el recubrimiento
posee una elevada cristalinidad.
El tratamiento térmico utilizado comprobó ser
un medio eficaz para aumentar la cristalinidad del
recubrimiento obtenidos por el proceso “plasma-
spray”, en vista que, el recubrimiento antes del tra-
tamiento térmico ya presentaba elevada
cristalinidad, el tratamiento térmico garantizó el
aumento de esa cristalinidad.
Parámetros de la deposición de HA  en la aleación Ti-6Al-7Nb
 Potencia 29,25  KW
Tensión 65 V
Corriente 450 A
Flujo de gás primário (Argónio) 80   (Flujometro METCO)
Flujo de gás secundário ( Hidrogênio) 15   (Flujometro METCO)
Presión de gás primário (Argônio) 100 psi
Presión de gás secundário (Hidrogênio) 50  psi
Distancia de aplicación 65 mm
Granulometria del polvo (Hidroxiapatita) 45 - 125 mm
Tabla 1. Parámetros de la deposición de HA  en la aleación Ti-6Al-7Nb.
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Figura 1. Difractograma del polvo de hidroxiapatita.
Figura 2. Difractograma del revestimiento de hidroxiapatita antes del T. Térmico.
Figura 3. Difractograma del revestimiento de hidroxiapatita después del T. Térmico.
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Figura 4. Microestrutura de la superfície del revesti-
miento de HA antes do T. Térmico.
Figura 5. Microestrutura de la superfície del revesti-
miento de HA después T. Térmico.
Figura 6. Interface Liga Ti-6Al-7Nb / HA antes del T.
Térmico.
Figura 7. Microestructura de la superficie del revesti-
miento de HA después del T. Térmico.
Figura 8. Interface Liga Ti-6Al-7Nb/HA  antes del T.
Térmico.
Figura 9. Microestructura del revestimiento de
hidroxiapatita, antes del T. Térmico.
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Con relación a la microestructura, se puede ve-
rificar que el recubrimiento presenta una
microestructura típica, o sea, presencia de poros y
partículas no fundidas. Com todo, en el trabajo no
fue evaluado la cantidad bien como el tamaño de
los poros presentados por el recubrimiento. Se su-
giere que en trabajos futuros se dé mayor atención
a ese detalle, puesto, que en caso el depósito pre-
sente um número exagerado de poros, las propie-
dades mecánicas pueden ser comprometidas.
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